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Protokoll zur Luftanalyse

Protokoll-Nr. SQ Datum
Messort Meuselwitz, Restloch Uhrzeit
Rusendorf - siehe Anlage
Durchfiihrende
Auftraggeber LMBV mbH Person
Anlass der
Messung Brand Restloch Rusendorf

Verwendetes Messgerat

Messgerat Hersteller | Seriennummer

Mehrgasmessgerat X-AM-5600 Drager

Messergebnisse

Messpunkt | Parameter Messwert Einheit Bewertung

o 20,9 Vol. % |
CO J ppm :

1 CcO? 0,10 Vol. % @i 0.
H2S 0 ppm O auffallig
CHa4 0 Vol. % UEG
0?2 20,5 Vol. %
(610) 4 ppm .

2 Co? A2 Vol. % 0i. 0.
H2S 0O ppm § auffallig
CH, 0 Vol. % UEG
0? ’LO,Cj Vol. % /t"«m:sc/(wﬁ
CO A ppm Xi 0

3 CO? 0,08 Vol. % e
H.S 0 ppm O auffallig
CHq4 0 Vol. % UEG

Anmerkungen (z.B. zum Wind)

W (/( (/{ve "Iﬁkc/f

Freigabe / Unterschriften

Durchfiihrende Person
Name in Druckbuchstaben / Unterschrift

Kenntnisnahme Auftraggeber
Name in Druckbuchstaben / Unterschrift




Messpunkte Luftanalyse Brand Restloch Rusendorf
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